
Installation
 du filtre
Deux façons de fixer le filtre, 
deux supports adaptés:

Montage
Fixer le FLF sur son support. Raccorder le
tuyau de sortie de la dernière colonne à
l’entrée du filtre par simple clic.

Ajuster la longueur du tuyau de sortie du
filtre et le raccorder par simple clic.

Notice d’installation
du filtre stérilisable
FLF

Pour un montage mural, le
support SF sera installé à côté
de la dernière colonne ( vis et
cheville fournies). 

1. 

Pour la fixation sur le corps
d’une colonne,clipser le double
support DSF sur le corps de la
dernière colonne.

2. 

  Stérilisation
Placé en fin de montage, le filtre

FLF convient à la production d'eau
stérile, sous réserve de passages

périodiques en autoclave. Une
stérilisation de 30 minutes à 120°C

(endurance autoclave : 25 cycles de
30mn) est suffisante pour arrêter le

développement de tous les
organismes végétatifs. 

Cette stérilisation doit être
d'autant plus fréquente que le

système est peu utilisé.

3. 

Support filtre SF
pour montage

mural

Double support DSF
pour montage sur

une colonne


